®
- Die maximale Anwendungsdauer ohne darztliche 9
Kontrolle betragt 29 Tage. éx

- Maximale Verwendbarkeitsdauer liegt bei 3 Zyklen

4 29 Tage Buttner-Frank GmbH
- Die Vertraglichkeit und Richtigkeit der Pessarlage BF-CoO O
ist durch Ultraschall und/oder Befragung der Pa-

tientin sicherzustellen.

- Vor jeder Anwendung ist das Schalenpessar FRANK
auf Unversehrtheit und Sauberkeit der Oberflache
zu prufen. Bei Veranderungen der Oberflache ist
das Schalenpessar durch ein Neues zu ersetzen.

- Verwenden Sie keine weiteren Hilfsmittel beim Ent-

fernen des Schalenpessars FRANK. Sollte das Entfer- Schalenpessar FRANK

nen nicht moglich sein, lassen Sie das Schalenpessar Auskunft und Info:

FRANK in den ndchsten Tagen von einem Arzt ﬁ ® aus Silikon mit biegsgmer Faltzone

entfernen.

- Nicht wahrend der Menstruation und nie zusammen
mit einem Tampon verwenden oder mit drztlicher Bittner-Frank GmbH

. Anwendungsbereich:
RUcksprache. Am Wolfsmantel 9-11 ¢ 91058 Erlangen d

Zur Behandlung bei verschiedenen Graden der

= Dog Scholenpesso.r FRANK ist aus Silikon upd ph.ysio— www.buettner-frank.de Gebadrmutter- und Scheidensenkung,
ggslslsﬂgén(bhﬂe:;;ﬁl-lgg;z Sgt_s(sg;::f‘rz)c?len sentinien - Germany - Deszenus des Bloseqholses, Harninkontinenz und
- Das Schalenpessar FRANK kann bei Verwendungs- Bl caleloeiEselielelis:
unterbrechung gereinigt und in tfrockenem Zustand E E
in einem sauberen Polybeutel verpackt aufbewahrt
werden.
- Das Schalenpessar FRANK kann nach Verwendung c E 0197 E yina s

Uber den Hausmull entsorgt werden.
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Einsetzen des Schalenpessars FRANK

Vor der ersten Anwendung reinigen Sie das Scha-
A lenpessar FRANK durch Auskochen in reichlich
Wasser fur ca. 5 Minuten. Spulen Sie es anschlie-
Rend mit kaltem Wasser ab und lassen Sie das
Schalenpessar FRANK trocknen.
Konftrollieren Sie vor dem EinfUhren das Scha-
lenpessar FRANK auf Unversehrtheit, Sauberkeit,
Verfarbungen, Schaden und Abnutzung. Bei
sichtbaren Schédden oder Verdnderungen der
Oberflache ersetzen Sie das Schalenpessar
FRANK durch ein Neues.

Das Schalenpessar FRANK morgens in die Scheide ein-
fuhren und abends wieder entfernen, damit sich das
empfindliche Scheidengewebe Uber Nacht erholen
kann. Halten Sie sich jeweils an die Anweisungen Ihres
Arztes.

Vor dem Einsetzen waschen Sie sich bitte die Hadnde.
Fuhren Sie nun das gefaltete Schalenpessar FRANK

in die Scheide ein. Um dies zu erleichtern, konnen Sie
verschiedene Positionen ausprobieren z.B. ein Bein auf
die Bettkante stellen, das Schalenpessar FRANK in der
Hocke oder im Liegen einfuhren, oder sich beim Ein-
fuhren mit gespreizten Beinen an eine Wand stellen.
Schieben Sie das Schalenpessar FRANK in die Position,
die Ihnen |hr Arzt gezeigt hat.

Buttner-Frank -

I:l e immer ein verléasslicher Partner

Achten Sie darauf,
dass Sie das gefaltete
Schalenpessar zundchst
ins hintere Scheidenge-
wolbe einlegen. Das
Schalenpessar FRANK
sitzt in der richtigen
Position, wenn es nicht drickt.

ohne Pessar mit Schalen-Pessar

Entfernen des Schalenpessars FRANK

Bitte waschen Sie sich auch vor dem Entfernen die
Hande. Zur Erleichterung des Entfernens konnen Sie den
Scheidenbereich mit Gleitgel benetzen. Fassen Sie nun
das Schalenpessar FRANK mit dem Zeigefinger (am Bes-
ten im Schalenloch) und ziehen Sie das Schalenpessar
aus der Scheide heraus.

Reinigung des Schalenpessars FRANK

Die Reinigung des Pessars erfolgt in warmem sauberem

Leitungswasser in einer Spule/Wanne.

Dazu:

a. Tradnken Sie eine weiche Reinigungsburste im Wasser.

b. Burste jeweils auf allen Oberflachen ansetzen und
entlangbrsten. Sicherstellen, dass alle Offnungen
erreicht sind.

c. 2 x den Vorgang wiederholen

d. Pessar aus dem Wasser entnehmen.

€. Zum Schluss das Pessar unter flieBendem Wasser
bis zur optischen Sauberkeit abspulen.

f. Trocknen lassen

Eine Verwendung von Desinfektions- oder Seifenlo-
sung ist nicht notwendig. HINWEIS: Verwenden Sie
keine chemischen Mittel, Haushaltsreiniger oder
Spulmittel zur Reinigung. Legen Sie das Schalenpes-
sar FRANK nicht in die Mikrowelle.

Kontraindikationen:
Silikon-Allergie; Urge-Inkontinenz; lokale Infekfionen

(aktive Infektionen der Vagina oder des Urogenital-
Traktes); Schwangerschaft; sexuelle Aktivitdt von
Frauen, die das Pessar nicht selbstandig entfernen
und wieder einsefzen kénnen.

Risiken/Nebenwirkungen:
Ulzera (Druckgeschwr), Gewebeuberdehnung

Material:
Silikon

Allgemeine Hinweise:
- Lesen Sie und beachten Sie bei der Anwendung
diese Gebrauchsanweisung.

- Anleitung durch medizinisches Fachpersonal.

- Das Schalenpessar FRANK ist nur zur Anwendung
an der gleichen Patientin bestimmt.

- Mehrfachverwendung bei gleicher Patientin ist
moglich.

Infos unter: Tel. 09131/ 7905-0 « Fax.09131/602769 < E-Mail: kundenservice@buettner-frank.de « www.buettner-frank.de




